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INTRODUCTION

Thank you for purchasing this WPB600 manual breast pump which has been
designed and manufactured to give you much year free service. You may
already be familiar with using a similar product, but do please take time to
read these instructions -they have been written to ensure you get the very
best from your purchase.

If you are experiencing any problem with the product please apply Authorized
Weewell Service. Safety is important. To ensure your safety and the safety
of others, please ensure you read the Safety Instructions before you operate
this product.

Keep this information in a safe place for future reference.

COMPONENTS LIST
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10.Milk bottle

11.Valve membrane

12.Bottle stand ==
13.Cap of milk water LD
14.Screw cover Soft o
15.Laying @

16.Nipple

HOW TO ASSEMBLE MANUEL BREAST PUMP

» Insert the silicone breast shield (1) by aligning the contours of to that of
the funnel unit.(2)

» Please insert the stem (5) into the silicone diaphragm(4).

» Fix the suction knob(3) on stem(5).

» Insert the silicone diaphragm (4) into the funnel unit(2) as shown. Ensure
these two parts are filled together.

» Slide the stem (5) into the fork of handle(8), and assemble the handle on
the pivot of funnel unit(2).

* Push the valve membrane (11) into the pump unit(2)

» Screw the bottle (10) with adaptor (9) and assemble to funnel unit(2).

» Place the assembled bottle(10) onto the bottle stand(12).
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HOW TO USE:

» Clean all the parts of breast pump by using a sterilizer, wash your hand,
assemble all the parts properly, and tighten to avoid leakage.

» Before start sucking milk, gently massage the breast or use a warm towel
to compress the breast, which is helpful for extracting breast milk.

« Sit on a chair relaxed, and tilt your body forward slightly.

» Press the breast shield gently and tightly aganist your breast to create a
proper seal.

» At first, turn the handle knob “Stimulation” mode( * ) and press the handle
often to let-down of milk (image 1).

» Then turn the handle knob to “Sucking” mode( «¢) and press the handle
seldom for providing efficient and fast expression (image 2).

» Use proper strength to handle operation.

» After use, please disassemble the container and seal with its cover or
cap. It's better to place bottle on bottle base in case of over turning.

» Please disassemble and clean all parts after use.
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image 1 image 2 image 3

PLEASE NOTE: If you cannot draw any milk from the breast after five minutes
of operation, stop to use and try again later.

2 STAGE BREAST MILK EXPRESSION

Stage of Stimulation
Turn the handle knob to
mode ¢ and press the
ha_ilr:(dle often to let-down of
milk.

Stage of Sucking

Turn the handle knob to
mode «® and press
handle seldom for
providing efficient and fast
expression.

NOTICE :

1. All parts should be cleaned and sterilized using the steam sterilizer. Keep
it dry and sealed.

. Do not use the device when it is not attached to bottle.

. Do not keep it in direct sunlight.

. If you have any discomfort or pain after use, consult your Physician or
Lactation Consultant.

. This product is for single use only, if used by more than one person may
cause a health risk.

o hOWN
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HINTS

When do you need to use breast pump ?

1.

A WN

When breast milk is insufficient, use it to imitate baby's suction so that
promote milk expression.

. When there is too much breast milk, use it to suck away redundant milk.
. When facing the pain of bulgy breast, use it to comfort yourself.
. When you need to keep breast milk for feeding you baby after you go to

work, use it and store the breast milk for your baby.

How to use the breast pump successfully?

1.
2.
3.
4.

Choose the time when you are idle and impossible to be disturbed.
Before sucking milk, massage your breast gently or apply your breast
hot press with hot towel for a few minutes, it is helpful to express milk.
Warming and relaxing are helpful for expressing breast milk, you can try
to use it after taking a shower.

When baby is sucking on one breast, the other one is stimulated and
excrete breast milk; it is suggested to use it at this moment.

BREAST MILK STORAGE

If the breast milk would not be used for feeding baby immediately, it must
be stored in the feeding bottle and preserved by freezing in the refrigerator.
If breast milk to be stored more than 48 hours, it must be rapidly frozen, and
use of dedicated storage cantainers, DO NOT just use a feeding bottle. If
you need long a time storage of breast milk, we recommend consulting your
doctors or breast-freeding professionals, they will provide specialized storage
ways.
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TEBRIKLER!

Size uzun yillar glivenle hizmet verecek olan Weewell WPB600 manuel
gogus pompasi satin almis oldugunuz igin sizi kutlariz. Benzer Uriinleri daha
once kullanmis olabilirsiniz; ancak kullanma kilavuzunu okumak i¢in zaman
ayiriniz. Bu kilavuz, satin almig oldugunuz Uriinden en iyi verimi almaniz igin
hazirlanmistir.

Urtn ile ilgili herhangi bir problem ya da ariza durumlarinda Weewell Yetkili
Servisi’ne basvurunuz. Guvenlik 6nemlidir. Kendinizin ve diger kisilerin
gulvenligi icin cihazi kullanmadan énce GUVENLIK UYARILARI boliminu
okuyunuz.

Bu kilavuzu ilerideki kullanimlar igin uygun bir yerde saklayiniz.
URUN iCERIGI

. Yumugak Silikon Kalkan o

Huni Unite e

Sagim Digmesi /‘:"3

Diyafram j;ﬁ 4

. Plastik Kok e | b

. Koruma Kapagi /rﬂ @, 7 ?
Mod Dugmesi 1 \o.,

Pompa Kolu =

. Adaptoér

)
10.Biberon ;
=

L]

CONDNA WL~

11.Silikon Valf

12.Stant

13.Sut Kabi Kapag! aum
14.Koruyucu Kapak LD
15.Kapak e
16.Emzik =

URUN KURULUMU

Yumusak silikon kalkani(1) pompa Unitesinin huni bélimine (2) gegirin.
Plastik kdku (5) diyaframa (4)yerlestirin.

Sagim digmesini (3) plastik kéke (5) dondurerek yerlestirin.

Pompa Unitesinin Ustundeki bosluga silikon diyaframi (4) tam oturacak
sekilde oturtun.

» Pompa kolunu (8) plastik kdku (5) kavrayacak sekilde pompa Unitesinin
huni kisminin (2) Gzerine takin. Kolun sabitlendiginden emin olun.
Silikon valfi (11) pompa Unitesinin (2) alt bdlimune takin.

Adapt6ri (9) dondurerek huni Gnitenin (2) alt bélimune sabitleyin.
Biberon (10) adaptére (9) yerlestirin.

Stant (12) Uzerine kurulumu tamamlanan pompay! yerlestirin.
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Giivenlik Uyarilar
(Kullanim Hatalarina iliskin Bilgiler&Bakim ve Onarim)

1. Weewell WPB820 gbgis pompasi parcalari kullanim kilavuzunda anlatildig
gibi eksiksiz ve hatasiz monte edildikten sonra kullaniimalidir. Aksi taktirde
urin saghkli calismayacaktir ve istenilen verim alingmayacakfr.

2. Kullanim kilavuzundaki “URUN KULLANIMI” ve “ONEMLI BILGILER”
talimatlarini dikkatlice okuyunuz ve birebir uygulayiniz. Aksi durumlarda
sagim islemi saglkl yapilamayacaktir.

3. Kullanim kilavuzundaki “SUTUN SAKLANMASI” ile ilgili talimatlara uyarak
bebeginiz icin sagdiginiz sitin saglhkh saklanmasini saglayabilirsiniz.

4. Urlinim{z hijyen derecesi yiksek olan bir Griindir. Dolayisiyla hijyen seti
kisiye 6zeldir. Bagkalari ile paylasiimasi saglik agisindan uygun degildir.

5. Urtiniin bozulmasi durumunda kesinlikle midahale etmeyiniz, tamir etmeye
calismayiniz. Cihaziniz bozuldugunda tamir icin Weewell Yetkili Servisi'ne
go6tlranlz. Yetkili servis disinda cihaza midahale edilmesi, Gzerinde islem
uygulanmasi, sistemine midahale edilmesi cihazin garanti kapsamindan
¢ikmasina neden olacaktir.

6. Kullanim ya da saklama durumundayken Uriinii nemden, tozdan, dogrudan
glnes i1sigindan, herhangi bir 1si kaynagindan ve i1si yayan cihazlardan
uzak tutunuz. Isiya, neme veya toza maruz kalarak bozulan driinler garanti
kapsami digindadir.

POMPAYI KULLANMADIGINIZ ZAMANLARDA LUTFEN KORUYUCU KAPAGI
SILIKON KALKANIN UZERINE GECIRIN.

URUN KULLANIMI

» Urlne ait batlin pargalar yikayin ve steril edin. Urlin Gzerinde leke
kalmamasina 6zen gdsterin. Sterilizasyon sonrasi Grind kurun.

» St sagimindan 6nce gégsiniize yavasga masaj yapin veya sicak havlu
ile kompres uygulayin. Bu uygulama sit sagiminda size yardime olacaktir.

» Rabhat bir yere oturun ve viicudunuzu biraz éne dogru egin.

*  GOgsunuzu silikon kalkana yavasca ve sikica oturacak sekilde yerlestirin.
* llk olarak digmeyi “Uyarim (¢ )” moduna alin (Sekil1)ve araliklarla tutma
kolunu asagiya dogru bastirin. Béylece st gelimi baslayacaktir. Daha
sonra digmeyi “Sagim («¢)” moduna alin (Sekil2). Etkili ve hizli bir sagim

icin araliklarla tutma kolunu asagiya dogru sikin.

» Sagim sirasindaki hassasiyetinize uygun olan sagim diigmesini saat
ybéniinde déndurebilirsiniz(Sekil3). Béylece sagimi daha hizli
gerceklestirebilirsiniz.

» Pompa kolu i¢in uygun gu¢ kullanimini kendinize gdre ayarlayabilirsiniz.

» Devrilme ihtimaline kars! kullanim sonrasi pompa ile siit kabini hemen
birbirinden ayirmayiniz.

» Sut kabini glvenli bir konuma getirince pompanin pargalarini sékiin ve
bir sonraki kullanim i¢in temizleyin.
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DIKKAT: Eger sagima baslamanizdan 5 dakika sonrasinda gégstiniizden
st gelmiyorsa iglemi durdurun ve daha sonra deneyin.

2 ASAMALI SUT SAGIMI

Uyarim Asamasi
Digmeyi ¢ moduna aliniz.
Araliklarla pompa kolunu
asaglya dogru sikin.

Sagim Asamasi
Digmeyi «®@ moduna
aliniz. Etkili ve hizl bir
sagim icin araliklarla
pompa kolunu asagiya
dogru sikin.

DIKKAT:

1. Butln parcalar temizlenmis ve steril edilmis olarak kullaniimalidir. Parcalari
kuru ve kapali olarak saklayin.

. UrlinG pompa ile siit kabi birbirine olasi bir hasardan dolayi bagli degil
ise kullanmayin.

. Urlind direkt glines 1s1gina maruz birakmayin.

. Kullanim sirasinda herhangi bir rahatsizlik veya sikinti hissederseniz
hemen doktorunuza danisiniz.

. Bu Uriin sadece tek bir kisi tarafindan kullaniimalidir. Aksi halde ¢oklu
kullanimlarda saglik problemlerinin olusmasina neden olabilir.

ONEMLI BILGILER:

o h DN

Ne zaman goglis pompasi kullanimina ihtiyag¢ vardir?

—_

. Annenin sitinln yetersiz oldugu durumlarda bebegin emmisi taklit edilerek
sit salgilanmasina tesvik etmek icin.

. Annenin fazla sttintn alinmasi igin.

. Gogusteki siskinligi almak ve kendinizi rahat hissetmek igin.

. Bebeginizin yaninda olamadiginiz zamanlarda kullaniimak tzere situ
saklamak i¢in kullanabilirsiniz.

A WN
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Tasima ve Nakliye

Urlnlerin tasima ve nakliyesi Grtinlerin kullanim hayatina etki edecek
6nemdedir. Satin aldiginiz Urinleri tasirken ve naklederken son derece
dikkatli olmaniz gerekmektedir. Disme ve darbe sonucu olusacak hasarlar
kesinlikle garanti kapsami disinda degerlendirilecektir. Ayrica Urlin(
kullandiginiz ev veya ofis disina ¢ikarmak istediginizde, kesinlikle orijinal
kutusuna dikkatlice yerlestirip tastyiniz. Orijinal ambalaj olusabilecek darbe
ve dismelere karsi Grtind nispeten koruyacaktir. Urlind servis amagl yetkili
servislerimize gébndermeniz gerektiginde, benzer sekilde orijinal kutusunda
gdnderiniz ve orijinal kutunun Uzerine miimkiinse darbe emici baloncuklu
torba veya benzeri malzemeler sararak kargo esnasinda zarar gérmeyecek
sekilde paketini gi¢lendiriniz.

TUKETICININ SECIMLILIK HAKLARI

Malin ayipli oldugunun anlasiimasi durumunda tiiketici, 6502 sayili
Tuketicinin Korunmasi Hakkinda Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a- Sozlesmeden dénme,

b- Satis bedelinden indirim isteme,

c- Ucretsiz onarilmasini isteme,

¢- Satilanin ayipsiz bir misli ile degistiriimesini isteme, haklarindan birini
kullanabilir.

Tuketicinin bu haklardan tcretsiz onarim hakkini segmesi durumunda satici;
iscilik masrafi, degistirilen parca bedeli ya da baska herhangi bir ad altinda
hicbir Ucret talep etmeksizin malin onarimini yapmak veya yaptirmakla
yukumluduir. Tiketici tcretsiz onarim hakkini Uretici veya ithalatciya karsi
da kullanabilir. Satici, Uretici ve ithalatgl tiketicinin bu hakkini kullanmasindan
muteselsilen sorumludur.

Tiketicinin, Gcretsiz onarim hakkini kullanmasi halinde malin;

- Garanti suresi icinde tekrar arizalanmasi,

- Tamiri icin gereken azami slrenin asiimasi,

- Tamirinin mUmkdin olmadiginin, yetkili servis istasyonu, satici, Uretici veya
ithalatci tarafindan Bir raporla belirlenmesi durumlarinda; tlketici malin bedel
iadesini, ayip oraninda bedel indirimini veya imkan varsa malin ayipsiz misli
ile degistiriimesini saticidan talep edebilir. Satici, tuketicinin talebini
reddedemez. Bu talebin yerine getiriimemesi durumunda satici, Uretici ve
ithalat¢i muteselsilen sorumludur. Tiketici, garantiden dogan haklarinin
kullaniimasi ile ilgili olarak ¢ikabilecek uyusmazliklarda yerlesim yerinin
bulundugu veya tuketici isleminin yapildigi yerdeki Tiiketici Hakem Heyetine
veya Tuketici Mahkemesine basvurabilir.

6 | oweewell



Ti rklye Garanti ve Satig Sonrasi Servis

Garanti Kosullar

Weewell Griinleri satin alindidi tarihten itibaren 2 yil stireyle; parca ve/veya iscilikten kaynaklanan ve
Urlintin calismasina engel olan her turlii probleme karsi garanti kapsamindadir.Bu garanti Grtintin
satin alma tarihinde kaselenmis bir garanti belgesi ile ispat edilmesi durumunda gecerlidir. Bu garanti
Weewell veya hukuki temsilcilerini tirlintin yanlis kullanimindan kaynaklanan sorunlar dolayisiyla bir
ytkimllik altina sokmaz.

Uriiniin tamiri sadece Weewell yetkili servis noktalari tarafindan yapilabilir. Yetkili servis noktalari
disinda Uriine yapilacak midahaleler Griinln 2 yillik garanti kapsami disinda kalmasina neden
olacaktir.

Ariza Durumunda

Almis oldugunuz riinde bir problem varsa,Weewell Musteri Hizmetleri ile temasa geciniz; veya
info@weewell.com adresine e-posta atiniz. Weewell Misteri Hizmetleri yetkilisi tarafindan gerekli
yonlendirmeler yapilacaktir.

Satis Sonrasi Servis

Yasal garanti stiresi disinda rtin izerinde herhangi bir miidahale yapilmasi durumunda yalnizca
Weewell Yetkili Servislerini kullanmaniz 6nerilir. Yetkili servis noktasina ulasmak icin Weewell Miisteri
Hizmetleri ile temasa geginiz; veya info@weewell.com adresine e-posta atiniz.

Servis kayitlari merkezi yetkili servisimiz tarafindan yapilmaktadir. Merkezimiz tizerinden gerekli
yonlendirilmelerin gergeklestigi bir servis sistemimiz mevcuttur. Bu nedenle servis destegi alabilmek

igin 6ncelikli olarak 0212 465 79 01 nolu telefonu aramaniz gerekmektedir.

Merkez Yetkili Servis: ULUSAL ELEKTRONIK TEKNOLOJILERI SAN.VE TiC.

Tel: 02124657901
Adres: FEVZI CAKMAK MAH ZAMBAK SOK NO:44 D:1 YENIBOSNA ISTANBUL
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Garanti Sartlar
1) Garanti stiresi, malin teslim tarihinden itibaren baslar ve 2 yildir. (Bu stire 2 yildan az olamaz)

2) Malin biitiin parcalari dahil olmak tizere tamami garanti kapsamindadir.

3) Malin ayipli oldugunun anlasiimasi durumunda tuketici, 6502 sayili Tuketicinin Korunmasi
Hakkinda Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a- Sozlesmeden donme,

b- Satis bedelinden indirim isteme,

c- Ucretsiz onarilmasini isteme,

¢- Satilanin ayipsiz bir misli ile degistirilmesini isteme,

haklarindan birini kullanabilir.

4)Tiiketicinin bu haklardan ticretsiz onarim hakkini segmesi durumunda saticy; isgilik masrafi,
degistirilen parca bedeli ya da baska herhangi bir ad altinda hicbir ticret talep etmeksizin malin
onarimini yapmak veya yaptirmakla yikimltdir. Tiiketici Gcretsiz onanim hakkini Gretici veya
ithalatgiya karsi da kullanabilir. Satici, Uretici ve ithalatg tiiketicinin bu hakkini kullanmasindan
miteselsilen sorumludur.

5)Tiiketicinin, Gcretsiz onarim hakkini kullanmasi halinde malin;

- Garanti sUresi icinde tekrar arizalanmasi,

- Tamiri icin gereken azami stirenin asilmasi,

- Tamirinin mumkiin olmadiginin, yetkili servis istasyonu, satici, tretici veya ithalatgi tarafindan bir
raporla belirlenmesi durumlarinda;

tliketici malin bedel iadesini, ayip oraninda bedel indirimini veya imkan varsa malin ayipsiz misli ile
degistirilmesini saticidan talep edebilir. Satic, tiketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine
getirilmemesi durumunda satici, Uretici ve ithalatgi miteselsilen sorumludur.

6) Malin tamir slresi 20 is gliniind, binek otomobil ve kamyonetler icin ise 30 is gliniinii gegemez. Bu
slire, garanti stiresi icerisinde mala iliskin arizanin yetkili servis istasyonuna veya saticiya bildirimi
tarihinde, garanti stiresi disinda ise malin yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren baslar.
Malin anizasinin 10 is gtini igerisinde giderilememesi halinde, Uretici veya ithalatgl; malin tamiri
tamamlanincaya kadar, benzer ézelliklere sahip baska bir mali tiiketicinin kullanimina tahsis etmek
zorundadir. Malin garanti suresi icerisinde arizalanmasi durumunda, tamirde gegen sure garanti
sliresine eklenir.

7) Malin kullanma kilavuzunda yer alan hususlara aykiri kullaniimasindan kaynaklanan arizalar garanti
kapsami disindadir.

8) Tliketici, garantiden dogan haklarinin kullanilmasi ile ilgili olarak gikabilecek uyusmaziiklarda
yerlesim yerinin bulundugu veya tiiketici isleminin yapildigi yerdeki Tiiketici Hakem Heyetine veya
Tuketici Mahkemesine basvurabilir.

9) Satici tarafindan bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tiiketici Gimriik ve Ticaret
Bakanligi Tiiketicinin Korunmasi ve Piyasa Gozetimi Genel Miid(irligtine basvurabilir.




WEEWELL GARANTI BELGESI

Malin Cinsi:

Markasi: Weewell

Modeli: WPB600

Garanti Siiresi: 2 yil

Azami Tamir Siiresi: 20 glin
Bandrol ve Seri No:

ithalatgi Firmanin:

Unvan: Ulusal Elektronik Teknolojileri San. Ve Tic. A.S.
Adresi: Istanbul Diinya Ticaret Merkezi A3 Blok Kat:13 No:403-404
Yesilkdy istanbul Tiirkiye

Telefonu: 0212 465 38 96
Faks: 0212 465 38 97
e-posta:info@ulusalelektronik.com

ULUSAL ELEKTRONIK TEKNOLOJILERI SAN. VETIC. A.S.
Yonetim Kurulu Bagkani ve Genel Miidir

Satici Firmanin:
Unvani:

Adresi:

Telefonu:

Faks:

e-posta:

Fatura Tarih ve Sayisi:
Teslim Tarihi ve Yeri:
Yetkilinin imzas:
Firmanin Kagesi:

WEEWELL TUKETICI DANISMA HATTI
02124657901
www.weewell.com




